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Acerca de este manual ITS Lite

1 ACERCA DE ESTE MANUAL

1.1 Utilizacion de este manual

Este manual de usuario contiene toda la informacion necesaria para manejar el software
BAUR ITS Lite.

1.2 Validez de este manual

Este manual de usuario solamente es valido para el software BAUR ITS Lite a partir de la
version 2.0.

1.3 Otros documentos validos

Ademas de este manual de usuario, se deben tener en cuenta los manuales de usuario de los
ensayadores de aceites aislantes utilizados y los otros manuales de usuario validos.

14 Simbolos utilizados

Representacion Significado

4 Se le pide que ejecute una accién.

1. Ejecute las acciones siguiendo este orden.

2.

a. Si una accioén consta de varios pasos, estos se indican con las letras
b lla, b, Cll.

Ejecute los pasos siguiendo este orden.

1 Numeracion en la leyenda

2

| .
Listado

Remite a una informacién mas amplia sobre el tema contenida en el
manual de usuario correspondiente.

Indicacion: Sefiala informacion atil.

1.5 Indicacién sobre las capturas de pantalla utilizadas

Las capturas de pantalla utilizadas sirven para ilustrar el procedimiento descrito y pueden, por
tanto, diferir ligeramente de las pantallas reales.
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ITS Lite

Informacion sobre el producto

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

2.1

2.2

Uso previsto

El software BAUR ITS Lite sirve para leer resultados de medicién y para configurar y archivar
protocolos de medicion procedentes de los ensayadores de aceites aislantes DPA 75 C, DTA
100 Cy DTL C.

Descripcion del funcionamiento

Con ITS Lite, los protocolos de medicion procedentes de los ensayadores de aceites aislantes
BAUR se leen y se archivan de manera totalmente automética.

Para leer los protocolos de medicion, inicie el ITS Lite y establezca los ajustes de
almacenamiento e impresién. ITS Lite le ofrece los siguientes ajustes:

= Seleccion del idioma de los protocolos de medicion. Tanto la interfaz de usuario como el
manual de usuario se veran en el idioma seleccionado.

= Seleccion del formato en el que se guardaran los protocolos de medicion: en PDF o como
archivo de texto (*.TXT).

= |nsercion del logotipo o de un encabezado en los protocolos de medicion en PDF.

A continuacion, tan solo necesita conectar uno o varios ensayadores de aceites aislantes al
PC en el que se encuentre instalado ITS Lite. Si alguno de los ensayadores de aceites
aislantes conectados ya tiene protocolos de medicion guardados en su memoria, ITS Lite los
lee en cuanto se establece una conexion entre el ensayador y el PC. Estos protocolos de
medicion se guardan en la ubicacion (ruta) previamente definida por los ajustes realizados,
pero no se imprimen.

Si alguno de los ensayadores conectados ha concluido una nueva medicion, los datos de
medicion se transmiten automaticamente a ITS Lite y se procesan de la siguiente manera:

= A partir de los datos de medicion obtenidos se genera automaticamente un protocolo de
medicién y este protocolo se guarda como PDF y/o como archivo de texto (*.TXT) en la
ubicacion previamente definida.

= Sila opcién de imprimir esta activada, el protocolo de medicién se imprime en la
impresora que el usuario haya ajustado.

El protocolo de medicion contiene la siguiente informacién:

» Informacién sobre el ensayador de aceites aislantes (tipo, nimero de serie, version de
firmware)

» Fechay hora de la medicién
= Numero de muestra y nombre del protocolo de medicién
= Parametros de medicion y valores de medicion

» En su caso, grafico de medicién con la representacion grafica de la tensién de ensayo
(DPA 75 C y DTA 100 C) o con la representacion grafica de los valores tan delta medidos
(DTL C).

842-097-3



Datos técnicos

ITS Lite

DATOS TECNICOS

Aspectos generales

Ensayadores de aceites aislantes BAUR DPA75C

compatibles DTA 100 C
DTLC

Formato de exportacion de datos PDF, TXT

Idiomas

aleman, inglés, francés, italiano, coreano, holandés,
polaco, portugués, ruso, espafiol, checo

Requisitos del sistema

Procesador Min. 1 GHz
Memoria RAM Min. 512 MB
Espacio libre en el disco duro Min. 100 MB

Sistema operativo

Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista,
Windows 7

.Net Framework

4.0

Puerto de transferencia de datos

USB 2.0

Versién de firmware de los ensayadores de
aceites aislantes BAUR

DPA 75 C: 1.07 o superior
DTA 100 C: 1.07 o superior
DTL C: 1.12 o superior
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ITS Lite

Indicaciones sobre el manejo de ITS Lite

4 INDICACIONES SOBRE EL MANEJO DE ITS LITE

41 Menu

Si el cursor se encuentra sobre el simbolo de ITS Lite /arur en la barra de tareas y usted
hace clic en la tecla derecha del ratén, aparece un menu.

Opciones
Datos de los equipos
Acerca de

Ayuda

Salir

Protocolos de medicion 3

Este menu permite acceder rapidamente a las siguientes funciones:

Opcioén del menu

Funcion

Opciones

Sirve para ajustar las opciones de almacenamiento e impresion de los protocolos
de medicion:

= Establece con qué formato y en qué ubicacion se guardaran los protocolos de
medicion.

= Establece si los protocolos de medicion se deben imprimir.

= Inserta un logotipo o un encabezado en los protocolos de medicion en PDF.

= Establece el idioma de los protocolos de medicion, de la interfaz de usuario y
del manual de usuario

Datos de los equipos

Muestra los datos de los ensayadores de aceites aislantes conectados

Acerca de

Muestra la informacion relativa a la version de software y los datos de contacto del
fabricante

Ayuda

Abre el manual de usuario como archivo PDF en el mismo idioma que la interfaz de
usuario

Protocolos de mediciéon

Sirve para acceder con rapidez a los protocolos de medicion guardados

Salir

Cierra ITS Lite

842-097-3
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Indicaciones sobre el manejo de ITS Lite ITS Lite

4.2 Requisitos para la lectura automatica de protocolos de
medicién
Los protocolos de medicién se leen de forma totalmente automatica cuando se cumplen los
siguientes requisitos:

= Uno o varios ensayadores de aceites aislantes estan conectados al PC en el que se
encuentra instalado ITS Lite.

= Los requisitos del sistema se cumplen.
= |TS Lite se esta ejecutando.

= Todos los ensayadores de aceites aislantes, asi como los puertos necesarios, estan listos
para el funcionamiento.
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ITS Lite Instalacién

5 INSTALACION

51 Instalar ITS Lite

Requisitos
= Los requisitos del sistema se cumplen..

= El paquete de instalacion de ITS Lite esta descargado (descarga gratuita desde
http://www.baur.eu).

= Usted cuenta con derechos de administrador para el PC.

Procedimiento

1. Haga doble clic en el archivo ITS Lite Setup.exe desde la carpeta en la que haya guardado
el paquete de instalacion de ITS Lite.

2. En la ventana Welcome to the BAUR ITS Lite Setup Wizard, haga clic en Next.

3. Enlaventana End-User License Agreement lea atentamente el contrato de licencia
completo.

4. Si esta de acuerdo con las condiciones del contrato de licencia, seleccione la opcién /
accept the terms in the License Agreement.

Este paso es necesario para que pueda continuar la instalacién de ITS Lite.
5. Haga clic en Next.
6. En la ventana Configure Setup siga los pasos indicados a continuacion:

» Para iniciar ITS Lite automaticamente, active la casilla de verificacion Run ITS Lite
when Windows is started en cuanto se inicie Windows.

» Sidesea instalar el controlador necesario para la comunicacién con los ensayadores
de aceites aislantes, active la casilla de verificacion Install FTDI driver
(recomendado).

» Haga clic en Next.

7. Enlaventana Ready to install BAUR ITS Lite haga clic en Install para comenzar la
instalacion.

ITS Lite se instalara.

8. En la ventana Completed the BAUR ITS Lite Setup Wizard, haga clic en Finish para
terminar el proceso de instalacion.

5.2 Iniciar el ITS Lite

» Seleccione ITS Lite en la lista de programas de Windows.
ITS Lite se inicia. El simbolo de ITS Lite /aaur aparece en la barra de tareas.

842-097-3 9/18



Ajuste de las opciones de almacenamiento e impresién ITS Lite

6 AJUSTE DE LAS OPCIONES DE ALMACENAMIENTO E
IMPRESION

A través del punto de menu "Opciones", usted puede realizar todos los ajustes para guardar e
imprimir protocolos de medicion.

Opciones

Datos de los equipos
Acerca de
Ayuda

Protocolos de medicidn 3

Salir

» Haga doble clic sobre el simbolo de ITS-Lite en la barra de tareas.

Otra posibilidad es hacer clic con la tecla derecha del raton sobre el icono de ITS-Lite en la
barra de tareas y seleccionar "Opciones".

Se abre la ventana "ITS Lite Opciones".
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ITS Lite Ajuste de las opciones de almacenamiento e impresién
6.1 Protocolos de medicién en formato PDF
L il
= TS Lite Opciones —
Protocolos de medicion en formato POF
Insertar logotipo
C:A\Program Files §c26)BaurSoftwareITS Lite
Guardar
C:\Program Files (c86) \BaurSoftware™I TS Lite
it AR
Protocolos de medicion como archivos de tesdo {©.TXT)
Guardar
C:\Program Files (c86) \BaurSoftware™I TS Lite
Abrir
Guardar opcion de los protocolos de medician
Guardar en una subcampeta distinta por cada ensayador de aceit
|dioma
Esparial -
[ QK ] [ Cancelar
[ =]
6.1.1 Insertar logotipo

Con el fin de configurar los protocolos de medicién individualmente, existe la posibilidad de
insertar un logotipo o un encabezado en los protocolos cuando estan en formato PDF, por

ejemplo:

Protocolo de medicion

Protocolo de medicion
Ensayador disruptivo

DPA 75 C Versién 1.08
NUmero de serie: 123456789
23.06.2015 15:39

BRAUR

ensuring the flow

1. Sidesea insertar un logotipo o un encabezado en los protocolos de medicién en PDF,
active en el campo "Protocolos de medicién en formato PDF" la casilla de verificacion

"Insertar logotipo".

2. Seleccione laimagen que desee insertar.

842-097-3
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Ajuste de las opciones de almacenamiento e impresién ITS Lite

6.1.2

6.1.3

Guardar los protocolos de medicion en formato PDF

1. Sidesea guardar los protocolos de medicién en formato PDF, active en el campo
"Protocolos de mediciéon en formato PDF" la casilla de verificacion "Guardar".

2. Seleccione una carpeta de destino para los protocolos de medicion en PDF.

Los protocolos de medicion de las mediciones nuevas se guardaran en la carpeta de
destino especificada.

Los protocolos de medicidon que estén almacenados en la memoria de los equipos
conectados se guardaran en la carpeta de destino especificada cuando se reinicie el
software ITS Lite.

3. Introduzca, por ejemplo, en el campo "Autor" el nombre de la persona responsable o del
departamento responsable. El nombre del autor aparecera indicado en las propiedades
del documento (Propiedades del documento > Autor).

Imprimir protocolos de mediciéon

En cuanto ITS Lite lee un nuevo protocolo de medicién, el usuario puede imprimirlo
automaticamente en la impresora ajustada.

Indicacién: La opcién de impresion solamente es valida para los protocolos de aquellas
mediciones que se realicen después de conectar un ensayador de aceites aislantes al PC. Si
en el momento de conectar el ensayador de aceites aislantes ya habia protocolos de medicion
guardados en la memoria del equipo, no se imprimiran automaticamente.

1. Active en el campo "Protocolos de medicion en formato PDF" la casilla de verificacion
"lmprimir".
2. Haga clic en "Impresora" para seleccionar una impresora.

12/18

842-097-3



ITS Lite Ajuste de las opciones de almacenamiento e impresién

6.2 Guardar protocolos de medicién como archivos de texto
(*.TXT)

awr ITS Lite Opciones

Protocolos de medicidn en formato POF

Insertar logotipo

1
I

C:\Program Files (c86) BaurSoftware TS Lite Buscar

Guardar

C:\Program Files (c26)\BaurSoftware™| TS Lite Buscar
Autor  BALIR Abrir

Protocolos de medicidn como archivos de texto (7. TXT)
Guardar

C\Program Files fe86)\BaurSoftware®| TS Lite Buscar

Abrir

Guardar opcidn de los protocolos de medicidn

Guardar en una subcarpeta distinta por cada ensayador de aceit

|dioma

Espariol -

oK ] [ Cancelar

L= =)

1. Sidesea guardar protocolos de medicién como archivos de texto, active en el campo
"Protocolos de mediciéon como archivos de texto (*.TXT)" la casilla de verificacion
"Guardar".

2. Seleccione una carpeta de destino para los protocolos de medicion.

Los protocolos de medicién de las mediciones nuevas se guardaran en la carpeta de
destino especificada.
Los protocolos de medicion que estén almacenados en la memoria de los equipos

conectados se guardaran en la carpeta de destino especificada cuando se reinicie el
software ITS Lite.

842-097-3 13/18



Ajuste de las opciones de almacenamiento e impresién

ITS Lite

6.3

6.4

Guardar los protocolos de medicién en una subcarpeta
separada por cada ensayador de aceites aislantes

-

awr ITS Lite Opciones

Protocolos de medicidn en formato POF

Insertar logotipo

C:\Program Files (c86) BaurSoftware TS Lite Buscar

i1

Guardar
C:\Program Files (c86)BaurSoftware TS Lite Buscar
Autor  BAUR Abrir

Protocolos de medicidn como archivos de texto (7. TXT)

Guardar
C:%Program Files (x86) BaurSoftware TS Lite

Buscar

Abrir

Guardar opcidn de los protocolos de medicidn

Guardar en una subcarpeta distinta por cada ensayador de aceit

|dioma

Espariol -

oK I I Cancelar

L=

-

=)

Si desea leer con ITS Lite los protocolos de medicion de varios ensayadores de aceites
aislantes, puede guardar los protocolos en subcarpetas separadas, cada una correspondiente
a un ensayador. En las carpetas principales que usted haya elegido para guardar los
protocolos de medicién, se crearan automaticamente subcarpetas separadas
correspondientes a cada ensayador. Cada subcarpeta llevara por nombre el nimero de serie

del respectivo ensayador.

» Sidesea crear una subcarpeta por cada ensayador de aceites aislantes y que cada
protocolo de medicion se guarde en la subcarpeta correspondiente, active en el campo
"Opciones para guardar los protocolos de medicién" la casilla de verificacion "Guardar en
una subcarpeta distinta por cada ensayador de aceites aislantes".

Seleccién del idioma de los protocolos de medicién y la

interfaz de usuario

» Seleccione el idioma en el que desea elaborar los protocolos de medicion.

Este es el idioma en el que se veran tanto la interfaz de
usuario.

usuario como el manual de

14/18
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ITS Lite

Apertura de los protocolos de medicién

7

APERTURA DE LOS PROTOCOLOS DE MEDICION

Opciones
Datos de los equipos
Acerca de

FAyuda

Protocolos de medician

b

Salir

PDF
TXT

El punto de menu "Protocolos de mediciéon" sirve para acceder con rapidez a los protocolos de

medicién guardados.

1. Haga clic con la tecla derecha del ratdén sobre el icono de ITS-Lite en la barra de tareas y
seleccione "Protocolos de medicion".

2. Seleccione el formato en el que desea ver el respectivo protocolo de medicion (antes, el

protocolo debe haber sido guardado con este formato).

Se abre la carpeta en la que los protocolos de medicién se guardan en el formato deseado

por el usuario.

Indicacién: También puede abrir los protocolos de medicién a través del punto de mend
"Opciones": En la ventana "Opciones", dentro del campo respectivo haga clic sobre "Abrir". Se
abre la carpeta en la que los protocolos de medicion se guardan en el formato deseado por el

usuario.

842-097-3
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